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CUBETA PARA APARELHOS DIGITAIS (NOVOS)
Marca DEL LAB

MEDIDAS

DIAMETRO INTERNO - 20,5 mm
r—H

MARCA DEL LAB e N m
SETA INDICADORA —_ ALTURA COM
TAMPA-53 mm

—_—
DIAMETRO EXTERNO - 23,5 mm

Fabricadas em vidro otico com tolerancia de até 0,3 mm em suas dimensoes.

1. As cubetas devem sempre estar completamente limpas, secas e sem riscos importantes.

2. O emprego de uma unica cubeta (TURBIDEZ) para a calibragao nas faixas baixas e analises de
agua tratada proporciona uma maior precisao nos resultados.

3. Ao colocar a cubeta no banco 6tico mantenha sempre a seta coincidente com a ranhura existente no
anel do banco ético.

4. As cubetas devem ser bem lavadas com agua corrente apds cada utilizagdo , ndo utilizando escova ou
bucha, apenas um pano macio e detergente neutro.

5. Enxugar somente com papel macio para evitar riscos.

6. As cubetas devem ser mantidas preferencialmente nos orificio da maleta proprios para elas.

7. Durante a manipulagdao das amostras ou padroes, serem seguras preferencialmente pela tampa para
evitar marcas de dedos.
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